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简介 

脂连蛋白（也称为 Acrp30，apM1，AdipoQ 和 GBP28）是主要由脂肪细胞分泌的 30kDa 糖蛋白，并且对代

谢和炎症能诱导宽范围的旁分泌和内分泌效应。成熟小鼠脂联素由 66 个氨基酸的 N-末端胶原区域和 137 个氨基

酸的 C末端 C1q / TNF-α样球状结构域组成，并分别与人和大鼠脂联素共享约 83％和 91％的氨基酸序列同源性。 

脂联素形成 90kDa 同源三聚体，其中含有两个二硫键连接的单体和非共价缔合的第三亚基。两个三聚体可

以共价连接以产生 180kDa 六聚体，其结合到> 300kDa 高分子量（HMW）的脂连蛋白。各种形式的脂联素在血

清中不相互转化。脂连蛋白在其胶原结构域中的四个羟基化赖氨酸上被 O-糖基化，O-糖基化是 HMW 脂联素的

细胞内形成及其胰岛素敏化活性所需的修饰。不同形式的脂联素之间的比例可以是生物学上显著的; 与男性相比，

大量的 HMW 脂联素在女性中循环，尽管三性和六聚体脂联素的水平在性别之间是差不多的。脂连蛋白的切割形

式，称为 gAdiponectin，由三聚复合物中的球状结构域组成。循环脂联素水平高，包含约 0.01％的总血浆蛋白。

脂联素通过与 7-跨膜受体 AdipoR1 和 AdipoR2 的相互作用发挥其生物活性。广泛表达的 AdipoR1 以高亲和力结

合 gAdiponectin，但以非常低的亲和力结合全长脂连蛋白。AdipoR2 以全长和球形形式的结合只有一般亲和力，

并仅对于肝脏来说。各种形式的脂联素也与肌钙蛋白中的钙黏着蛋白-13 和几种生长因子有差异性相互作用。 

脂联素通过对葡萄糖和脂肪酸代谢的多种作用来促进胰岛素敏感性，正好与 TNF-α的作用相反。它诱导血清

葡萄糖和甘油三酯水平的降低，血清胰高血糖素的增加，但对于胰岛素水平没有变化。在肝脏中，脂联素增强胰

岛素依赖性糖异生的抑制作用。在骨骼肌中，脂联素促进脂肪酸摄取和氧化，葡萄糖摄取和乳酸生产。 

脂联素的各种同种型有差异地触发肝和肌肉中 AMPK 和 NFκB 的活化。在成年人（非胎儿）中，循环总脂联

素，特别是 HMW 脂联素的水平升高与与代谢综合征相关的病症负相关。降低的血浆 HMW 脂连蛋白水平与上体

肥胖，胰岛素抵抗，降低的脂肪酸氧化，血脂异常，冠状动脉疾病和动脉粥样硬化形成相关。血浆 HMW 脂联素

水平响应于用胰岛素敏化噻唑烷二酮治疗而增加。 

脂联素对炎症的抑制作用是通过拮抗 TNF-α诱导的血管内皮细胞凋亡和白细胞粘附蛋白在血管内皮上的上

调。在巨噬细胞中，脂联素促进向 M2 抗炎表型的极化，抑制 TNF-α的产生，并与 C1qRp 相互作用以促进脂连

蛋白调理的凋亡细胞碎片的清除。它通过抑制一氧化氮形成，巨噬细胞进入泡沫细胞和外膜成纤维细胞迁移到内

膜而保护其免受动脉粥样硬化。然而，在非代谢疾病例如类风湿性关节炎和炎性肠病中，脂连蛋白水平升高，它

将促进炎症。脂联素也负调节骨髓单核细胞祖细胞生长。 

 

 

检测原理 

本实验采用双抗体夹心 ELISA。用抗小鼠 Adiponectin/Acrp30 单克隆抗体预包被酶标板，加入适度稀释的样本

和标准品，其中的 Adiponectin/Acrp30 会与其单抗结合，洗去游离成分；加入生物素化的抗小鼠

Adiponectin/Acrp30 抗体，抗小鼠 Adiponectin/Acrp30 抗体与结合在单抗上的小鼠 Adiponectin/Acrp30 结合

而形成免疫复合物，洗去游离的成分；加入辣根过氧化物酶标记的亲合素，生物素与亲合素特异性结合，洗去

未结合的酶结合物；加入显色剂，若反应孔中有 Adiponectin/Acrp30，辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝

色；加终止液变黄。在 450nm 下测 OD 值，Adiponectin/Acrp30 浓度与 OD450 值之间呈正比，可通过绘制标

准曲线计算出标本中 Adiponectin/Acrp30 浓度。 
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检测原理示意图 

 

 

试剂盒组分 

 

试剂盒组分 96 孔 48 孔 配制 

1a 标准品 2 支 1 支 按说明书进行稀释 

1b 标准品和标本稀释液 4 瓶 2 瓶 即用型 

2a 浓缩生物素化抗体 2 支 1 支 按瓶签标识进行稀释 

2b 生物素化抗体稀释液    1 瓶 1 瓶 即用型 

3a 浓缩酶结合物（避光） 2 支 1 支 按瓶签标识进行稀释 

3b 酶结合物稀释液 1 瓶 1 瓶 即用型 

4 浓缩洗涤液 20× 1 瓶 1 瓶 按瓶签标识进行稀释 

显色剂（避光） 1 瓶 1 瓶 即用型 

终止液 1 瓶 1 瓶 即用型 

抗体包被板条 

 

8×12 

 

8×6 

 

即用型 

 
封板胶纸 4 张 2 张 即用型 

说明书 1 份 1 份  

 

如果您收到试剂盒后发现上表中有任何组分破损或缺失，请及时联系我司客服 400-7060-959或 tech@4abio.com。

我们将及时为您解决相关问题。 

 

mailto:tech@4abio.com
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储存条件 

未启封的试剂盒 4℃保存，请于保质期内使用。 

已

启

封

或 

重

新

溶

解

的

试

剂 

1b 标准品和标本稀释液  

可以整盒放入 4℃储存 1 个月。 

 

2a 浓缩生物素化抗体和 3a 浓缩酶结合物需现用现

配。 

2a 浓缩生物素化抗体（100×） 

2b 生物素化抗体稀释液    

3a 浓缩酶结合物（避光 100×） 

3b 酶结合物稀释液 

4 浓缩洗涤液 20× 

显色剂（避光） 

终止液 4℃或常温保存 

标准品 
重溶后分装，-20℃存放一个月，避免反复冻融。稀释

后的标准品使用后应丢弃，不得重复使用。 

抗体包被板条 
实验中不用的板条应立即放回包装袋中，密封干燥

4℃保存。 

以上储存条件均要求在试剂盒保质期内。 

 

 

其他实验材料 (不提供，但可协助购买) : 

1. 酶标仪(450nm) 

2. 高精度可调移液器及吸头: 0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000μl; 一次检测样品较多时，最好用多通道移液器。 

3. 自动洗板机或洗瓶 

4. 37℃温箱 

5. 双蒸水或去离子水 

6. 坐标纸 

7. 量筒 

 

 

注意事项 

1. 试剂盒保存在2-8℃，除复溶后的标准品，其它成分不可冷冻。 

2. 浓缩生物素化抗体(2a)、浓缩酶结合物(3a)装量极少，运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使

用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。 

3. 为避免交叉污染请使用一次性吸头。 

4. 终止液和显色剂具腐蚀性，避免皮肤及粘膜直接接触，一旦接触到这些液体，请尽快用大量水冲洗。 

5. 使用干净的塑料容器配制洗涤液，使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。 
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6. 洗涤酶标板时应充分拍干，不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。 

7. 不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分，不同批号的试剂盒组份不能混用，请在有效日期内使用本

产品。 

8. 在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔，加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应孔孵育的时

间一样。 

9. 充分混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。 

10. 避免操作过程中酶标板干燥，干燥会使酶标板上生物成分迅速失活，影响实验结果。 

11. 适当的稀释样品，使样品值落在标准曲线范围内，根据待测因子含量高、中、低的不同，建议采用1:100, 1:10, 

1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准，适当增加稀释度并重复检测。  

12. 标准品稀释液、操作人、移液方式、洗涤方法、孵育时间及温度、试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差

异。 

13. 此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。 

 

 

样本收集处理及保存方法 

1. 血清：使用不含热原和内毒素的试管，收集血液后，室温凝血30min，1000×g离心10min，小心分离血清。 

2. 血浆：用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆，收集后30min内以1000×g离心15min去除颗粒。 

3. 细胞上清液：1000×g离心10min去除颗粒和聚合物。 

4. 保存：若样品不立即检测，请将其按一次用量分装，-20℃-70℃保存，避免反复冻融。尽量避免使用溶血或

高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒，检测前先离心或过滤去除；室温下解冻，请勿于37℃或更高的温度

加热解冻。 

5. 稀释：可根据实际情况，将标本做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数) 。 

注：正常小鼠血清或血浆样本建议做1:2稀释。 

 

 

试剂准备 

1. 提前30min从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。 

2. 洗涤缓冲液：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，这属于正常现象，加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后

再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。 

3. 标准品：加入标准品/标本稀释液(1b)1.0ml至冻干标准品(1a)中，待彻底溶解后，静置15分钟混匀(浓度为

2000pg/ml)，然后根据需要进行稀释，见下图(建议标准曲线使用以下浓度：2000、 1000、  500、250、

125、 62.5、31.25、0 pg/ml)。稀释的标准品不得重复使用，未用完的标准品应按照一次用量分装后，将其

放在-20～-70℃贮存，一次性使用，避免反复冻融。 
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标准准品稀释方法： 

 

 

 
 
4. 生物素化抗体工作液：根据每孔需要100μl来计算总的用量，多配制100-200μl。以生物素化抗体稀释液

(2b)稀释浓缩生物素化抗体(2a)(1:100)。最好现用现配。（稀释方法参照下表） 

 

所用板条数 浓缩生物素化抗体       生物素化抗体稀释液 

12 110µL         +  10890µL 

10 90µL     +  8910µL 

8 70µL        +  6930µL 

6 50µL     +  4950µL 

4 33µL            +  3267µL 

2 17µL      +  1683µL 

1 9µL        +  891µL 

 
5. 酶结合物工作液：以酶结合物稀释液(3b) 稀释浓缩酶结合物(3a)(1:100)。最好现用现配。            

（稀释方法参照下表） 

 

所用板条数 浓缩酶结合物      酶结合物稀释液 

12 110µL         +  10890µL 

10 90µL     +  8910µL 

8 70µL  +   6930µL 

6 50µL  +   4950µL 

4 33µL  +  3267µL 

2 17µL  +  1683µL 

1 9µL  +   891µL 

 

 

500μl  500μl    500μl    500μl    500μl   500μl   

1000   500      250     125      62.5    31.25    

pg/ml  pg/ml    pg/ml    pg/ml   pg/ml   pg/ml   

 

 

2000 

pg/ml 

500μl 

 std. 

    500μl      500μl    500μl    500μl     500μl         
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操作步骤 

1. 按照上述准备工作配制好各种溶液。 

2. 根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度

标准品(100μl /孔)加入相应孔中（零孔只加标准品/样本稀释液），用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育

90分钟（空白对照孔除外）。 

3. 洗板4次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为350μl，注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内

液体，每孔加洗涤液350μl，静置30秒后甩尽液体，在厚迭吸水纸上拍干。 

4. 加入生物素化抗体工作液(100μl /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育60分钟(空白对照孔除外）。 

5. 洗板4次。 

6. 加入酶结合物工作液(100μl /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育30分钟（空白对照孔除外）。 

7. 洗板4次。  

8. 加入显色剂100μl /孔，避光，37℃孵箱孵育10-20分钟。 

9. 加入终止液100μl /孔，混匀后即刻测量OD450值(5分钟内)。 

 

操作流程图 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入标准品和标本 100μl/孔，37℃，90min 

 

加入生物素化抗体工作液 100μl /孔，37℃，60min 

洗板 4 次 

准备试剂和样品 

 

加入酶结合物工作液 100μl /孔，37℃，30min 

加入显色剂 100μl /孔，避光 37℃，10-20min 

加入终止液 100μl /孔，混匀后，即刻测量 OD450 值 

洗板 4 次 

洗板 4 次 
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操作要点提示 

1. 配制各种试剂时要充分混匀，但要避免产生大量泡沫，以免加样时加入大量的气泡，产生加样误差。 

2. 为避免交叉污染，在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。 

3. 为了确保准确的结果，在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。 

4. 显色剂在添加之前，应保持无色，请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要，肉

眼可见前 3-4 孔有梯度蓝色，后 3-4 孔差别不明显，零孔无蓝色出现即可终止。 

5. 每次检测均要做标准曲线，根据样品待测因子的含量，适当稀释或浓缩样本，最好做预实验。 

 

 

结果判断 

1. 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值，如果做复孔，求其平均值。 

2. 使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y)，相应的Adiponectin/Acrp30标准品浓度为横坐标(X)，生成相应

的标准曲线，样品的Adiponectin/Acrp30含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。 

3. 若标本 OD 值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。 

4. 参考数据： 

 

 

 

0

1

2

3

0 1000 2000 3000

O
D

pg/ml

M Adiponectin/Acrp30

 

本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线为准 

标准品浓度(pg/ml) OD值1 OD值2 平均值 矫正值 

0 0.020 0.018 0.019 

019 

—— 

31.25 0.095 0.091 0.093 0.074 

62.5 0.177 0.170 0.174 0.155 

125 0.328 0.312 0.320 0.301 

250 0.607 0.591 0.599 0.580 

500 0.967 0.953 0.960 0.941 

1000 1.488 1.470 1.479 1.460 

2000 2.202 2.100 2.151 2.132 
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结果重复性 

板间，板内变异系数均<10%。 

 

灵敏度 

最低检测小鼠 Adiponectin/Acrp30 剂量小于 16pg/ml。 最低检出量测定方法：20 个零标准的平均 OD 值增加

两个标准差，再计算相应的浓度。 

 

 

特异性 

此试剂盒可检测天然和重组的小鼠Adiponectin/Acrp30，以50ng/ml平行做特异性试验，均不与下列细胞因子及

蛋白反应。 

 

 

重组人细胞因子 重组小鼠细胞因子 

Adiponectin/Acrp30 AgRP/ART 

C1qR/Fc Chimera CD30 Ligand 

 CD40 Ligand 

 Fas Ligand 

 LT-α1/β2 

 LT-α2/β1 
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